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звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсцьно - лабораmорнtlх вuмiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей
проб воdu, на мiкробiолоziчнuй конmроль якосmi пumноi'воdч з колоdязя с. ,Щубове Барuutiвськоео району Кuiвськоi.

обласmi dля Сп Тов книви пЕрЕяслАвщиниD свuнокомплексу Mt 0 вidповidно dо звimу з оцiнкu Blulu'y на

dовкiлля

1. зАгАльнА чАстинА
Меmа: провеdення iнсmрул,tенmсUlьно-лабораmорнuх вl,t^4iрюванt

показнLtкiв склаdу mа власmuвосmей проб воdu, на л4iкробiолоziчнuй конmроль
з колоdжя с. !убове Барuu,tiвськоzо раЙону Кuiвськоi.

якосmi пumноi' воdu

обласmi.

В idoMocmi щоdо суб' екmа zоспоdар ювання

Повне найменування головного
пiдприемства
(юридичноi особи)

сшльнЕ yKPAiHCb,Ko-
ВЕЛИКОБРИТАНСЪ]КЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ В IЛП ОВIДАЛЪНI СТЮ
ЦI4ЦА ПЕРЕЯСЛАВU]ИНИ)

Коротне найменування
головного пiдприемства

СП ТОВ "Нива Перея(элавщини"

Юридична адреса 08420, Киiвська область, Пер"спа*
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокз€Lпьн а, буl,. 2
Тел: * 3S 04567 2 81 92, +38 044 585 27 97,
E-mail : info(@niva-sa.com.ua

Iдентифiкацiйний код субЪкта
господарюванI{я з еДРПОУ (або
iдентифiкаlдiйний номер за 255641]5

Посада, ПIIi керiвника головного
пiдприемства, тел. !иректор - Шакель Вiталiй
Назва виду економiчноi
дiяльностi об'скта за КВЕ! (код
видiв економiчноТ дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
eKoHoMi чноi дiяльностi)

Код КВЕД 01.11 Вирощування зерrоuБ *упЙур
(KpiM рису), бобових кульl]ур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол КВЕЩ 01.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.6l !опомiжна лiяльнiсть у
рослинництвi;
Код КВЕД 01.62.Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол КВЕ! 0з.l2 Прiсноводне рибальство;
Кол КВЕ! 03.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Кол КВЕЩ l0.11 Виробництво м'яса;
Кол КВЕЩ l0.1З Виробництво м'ясних пРоДУктiв;
Код КВЕД 10.41 Виробництво олii та тваринних
жирiв;
Код КВЕ.Ц l0,9l Виробництво готових KopMiB для
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тварин;
Код КВЕД 46.З2 оптова.горгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Кол КВЕ[ 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Кол КВЕ! 47.1l Роздрiбrrа торгiвля в
неспецiалiзованих магЕвинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Код КВЕД 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в сrrецiалiзованих
магазинах;
Кол КВЕ,.Щ 52.10 Складське господарство;
Кол КВЕ! 70.22 Консуль.гування з питань
комерцiйноТ дiяльностi й керування;
Кол КВЕЩ 41.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

Вiдповiдальна особа за ОНt смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

В имiрювальнс)ю екологiчноБ
лабораторiсю

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕК() ПЛЮС>

Юр. адре са: 21029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.: 096771804l
код €дрпоу 40568sзз
IПН:40568833

Ресстрацiйне свiдоцтво на розробку
документiв, що обцрунтовують обсяги
викидiв для пiдприсмств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'ектiв
п iдприемницькоi дiяльностi.

та закладiв, якi здiЙснюють розробку
документiв, що обГрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiЙ та громадян суб'сктiв
пiдприсмницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди j\b25 /6-14/5205-20 вiд
|6.09.2020

TepMiH дii: до 16.09.2025 р.
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2. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРЮВАНЬ
при виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

- температура повiтря в примiщеннi (2О+2)"С;

- атмосферний тиск вiд 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;
- вiдносна вологiсть повiтря (за температури 25 оС) не бiльше 80 %;

- напруГа в елекТричнiй мережi (220х20) В за частоти струМу (50t1) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
в данiй роботi використовуваJIись насryпнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкцii по експлуатацiт засобiв вимiрювальнот технiки (звт) та
випробовув€tльного обладнання (ВО);

<!еРЖаВНi caHiTaPHi НОРМи Та правила "Гiгiснiчнi вимоги до води питноI,
призначеноТ для споживання людиною" (,.ЩСанПiН 2.2.4-|7 1 - l 0);

дстУ госТ 27З84:2005. Вода. Норми похибок вимiрювань показникiв
складу i властивостей;

мвВ J\b 08lll2-0зl7-06 Поверхневi, пiдземнi та

виконання вимiрювань водневого пок€вника

зворотнi води. Методика

(pI{) електрометричним

методом;

мвВ J\ъ 081112-0644-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрювань масовоТ концентрацiТ масовоТ концентрацii кальцiю
та магнiю титрометричним методом);

dовкiлля

CBj цоцтво про атестацiю J\b0065/20 вiд 22.|0.202О
ЩП <В iнницястанllартметрологiя>>

Прiзвища вiдповiдальних 
""*ойuцi "

Начальник лабораторii - ДовбЙЙ I.C.
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dовкiлля- мвВ J\ъ 08|l|2-0177-05 (Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика
виконання вимiрювань MacoBoi концентрацiТ сульфатiв титриметричним
методом);

- мвВ м 081112,065З-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрювань масовоi концентрацii хлоридiв титриметричним
методом);

- мвВ Ns 08l/12-010б_03 (Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика
виконання вимiрювань масовот концентрацiт амонiй-iонiв
фотоколориметричним методом з реактивом Неслера>;

- мвВ Ns 08|l|2-0651-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимlрювань масовоТ концентрацiТ HiTpaT-ioHiB

фотоколориметричним методом > ;

МВВ J\Ъ 08l/|2-0236-09 <Води зворотнi,

виконання вимiрювань масовоi

поверхневi, пiдземнi. Методика

концентрацii нiтрит-iонiв

фотоколориметричним методом)) ;

- Iнструкцiя. Спектрофотометр DR-2800;

Iнструкцiя. Sension 1;

кнД 2|l,|,4.039_95. Методика гравiметричного визначення завислих
(суспензованих) речовин в природних i стiчних водах.

4. мI]тодикА вIдБору проБ води длrl лАБорАторних
АI{АлrзIв

При вiдборi проб води з вiдкритоI водойми чи колодязя вимiрюють iT

температуру за допомогою спецi€Lпьного термометра (мал. 16.1.) або
хiмiчного термометра, резервуар якого обгорнений марлевим бинтом
шарiв. Температуру визначають безпосередньо у джерелi води.

звичайного

в декiлька

Термометр
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знiмають пок€ш}ники

Мал, I б, l, Терлlомеmр dля вutиiрювання mеJйпераmурu воdu в BodoliJ|4ax,

колоdжях (а), баmо.меmрu dля вidбору проб воdu на аналiз (б),

опускають у воду на 5-8 ХВ., потiм швидко витягають i
температури води.

ffi

ffi

вiдбiр проб води з вiдкритих водойм та колодязiв проводиться за
ДОПОМОГОЮ баТОМеТРiВ РiЗНИХ КОнструкцiй, якi забезпечуються подвiйним
шпагатом: для опускання приладу до заданоi глибини та для вiдкривання корка
судини на цiй глибинi (Marr. 1б.l-б).

!ля вiдбору проб води з проточних водойм (pika, струмок) сконструйовано
батометр з стабiлiзатором, який спрямову€ горловину суди'и протитечii.

Пробу води з водопровiдного крану чи обладнаного каптажу вiдбирають:
, для бактерiологiчного аналiзу, пiсля попереднього обпалення

вихiдного отвору крана чи каптажу спиртовим факелом, спускання води з крана
протягом не менше 10 хвилин, у стерильну пляшку емнiстю 0,5 л, з ватно-
марлевим корком, оберненим зверху паперовим ковпаком. Щоб не замочити
ватно-марлевий корок, пляшку заповнюють примiром на три чвертi з тим, щоб
пlдкорком запишилося 5-6 см повiтряного простору. Посул з ватно-марлевим
КОРКОМ ЗаЗДаЛеГiДЬ СТеРИЛiЗУЮТЬ У сушильнiй шафi при 1600 С протягом години;

6
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о для короткого санiтарно-хiмiчногоан€rлiзу (органолептичнi пок€вники,

ocHoBHi показники хiмiчного складу та показники забруднення води) вiдбирають

до одного лiтра у хiмiчно-чистий посуд, попередньо сполоснувши його водою,
яку вiдбИраютЬ (для повного санiтарно-хiмiчного аналiзу вiдбирають 3-5 л води).

Пiд час вiдбору проби скJIадають супровiдний лист, в якому з€вначають:

ВИДl наЙменування, мiсцезнаходження, адресу джерела води (поверхневоТ

водойми, артезiанськоТ свердловини, шахтного колодязя, каптажу, водопровiдного
крану, водорозбiрноi колонки); Його стислу характеристику; стан погоди пiд час
вiдбору проби та протягом попереднiх l0 днiв; причину i мету вiдбору проб
(планове обстеження, несприятлива епiдемiчна ситуацiя, скарги населення на
погiршення органолептичних властивостей води); лабораторiя, в яку
направляеться проба; необхiдний обсяг дослiджень (короткий, повний caHiTapHo-

аналiз, бактерiологiчний аналiз, визначення патогенних
мiкроорганiзмiв); дату i час вiдбору проби; результати дослiджень, виконаних пiд
час вiдбору проби (температура); ким вiдiбрана проба (прiзвище, посада,

установа); пiдпис посадовоТ особи, яка вiдiбрала цю пробу.

Проби повиннi бути доставленi в лабораторliю якомога швидше.
БактерiоЛогiчнi дослiдження мають бути розпочатi протягом 2 годин пiсля
вiдбору проби або за умов зберiгання у холодильнику при 1-8оС - не пiзнiше, нiж
ЧеРеЗ б ГОДИН. ФiЗИКО-ХiМiЧний аналiз проводять протягом 4 годин пiсля взяття

проби або за умов зберiгання у холодильнику при 1-8ОС - не пiзнiше, нiж через 48

ГОДИН. ПРИ НеМОЖJIИВОСТi Проведення дослiджень в зсвначенi термiни проби
повиннi бути законсервованi (kpiM проб для фiзико-органолептичних i
бактерiологiчних дослiджень, також визначення БПК, якi обов'язковоUакI€рrOJrOr,lчних дослlджень, а також визначення Бпк, якi обов'язково
ЗДiЙСНЮЮТЬ У НаВеДенi вище термiни). Консервують проби 25 %розчином H2Soa з

розрахунку 2 мл на l л води або iншим способом з€шежно вiд показникiв, якi
будуть визначатися.
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!о вiдiбраноi проби додають супровi дний бланк, у якому вк€вують адреснi
координати, вид джерела води, куди направляеться проба, мету аналiзу, дату i час

вiдбору проби, пiдпис посадовоi особи, яка вiдбирала цю пробу.

5. висновок

за результатами проведення iнструмент€ulьно-лабораторних вимiрювань
показникlв складу та властивостей проб води води с. Щубове
Барutuitlськоео раЙоttу Кuiвськоi обласmi перевищень показникiв
затверджених !ержавних санiтарних норм та правил <<гiгiенiчнi вимоги до питноi
води призначенот для споживання пюдиною) (ЩСанПiн 2.2.4-171-10) не

виявлено.

резу.lIьтати вимiрювань представленнi в додаткаlх, в протоколi
проведення випriрювань показникiв складу та властивостей проб води

лъ151/22В вiд <<25>> жовтня 2022 року. Вiдповiдно до акт}, вiлбору проб вод вiд
l9.r0.2022 р. Nb15lB. Протокол випробувань лъ155/22В вiд 20.10.2022 року на
мiкробiологiчний контроль якостi питноi води.

з колоdязя

нормативних



санiтарно-промислова лабораторiя тов kfloBk iлля>>22500"Вiнниць1l,обл'м'Липовець,вУJ'l,вишнева.26 
lBANtJA27з5I005000002600l878 

844775вАт<укрсиББАнк)МФО 35l005. пuд едрirоуlЪi?оurr. B-r.ii,i""tТo],i],i)b*r.,'..om, 
тел. |iч,i1'-2i-rrr-l5, (068)-376-17-36

вимiрюва","""Т,'":;О.ТР#*il'i:;Т"стейпробводи

вiд "25> жовтня 2022 р.

.п
1 п. -.l' бlДоlр проб вод проВеДеновiдповiДно 

оо """""1 нормативних документiв (да_rri _ нд):
",ou"o;j;IuГ,i."ilf;rr 

)ooi ЯКiСТi 
"Ъ;;, ЁЙоu'rя проб. частина 1l. настанови щодо

- ДСТУ ISO 56б7-2:200З, Якi<
вiдбиранн"пооU. 

t" yvvl-L,AvvJ, TKlcTb води, Вiдбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методiв
2, Вимiрювання проведенi вiдповiдно до методик виконання 

.

жJ,lъLжillfiжi#:"#;у;;;;;';;ffi;#;;;1ffiЖ"яТj";ж:]j
a_lri - перелiк). шифри .u"rо"о"!х}i"dffiхТЪЦ:r,ilТri}"#Р"ся 

в роздiлi б крезультатимiрювань>;

МВВ, що не увiйшли ло Перелiку:

,т:: 
'#"j:fii 

:*,j:;Ё "'ff#".;Jff";"1xT#"жt
lрювztJlьЕоТ технiки (ЗВТ):

rлв-200: В-ЦР- 200: i
(назва, тип, заводськ

)): е

i';*::":::.1,1"о"ffi iirffilTff ,i"ХЪ#;3;uiДО'оБGЙiБЙi5. Назва до*уra" 
, ---^,J LLvD\y^J, lr кБар |,iul zuzz року.

i б. 
--- Avr\JtvtwПT€l' ЩО РеГЛаМеНТУ€ HoPMoBaHi ЗНаЧеНня BMicTy показникiв, що нilведенi в

5.1.l!ержавнi сан:
споживанн"о.о"flТ;'ЙЁ"TТrЁ;'.#i;;ii#i|Ъ;ЖЪЖ#;ж;тризначеноiдrrя

для: СП ТОВ <<Нива П

CTop.l, всього2
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ПРоТокоЛ ВиПРоБУВАНЬ лt l55l22Ввiiд 20.10 .2022 р.Мiкробiологiчний контроль якостi пиr.ноТ води

НайменуВання зразК а: Boda пumна iз шахmно.i крuнuцi
У:т:,{ору .р u, *u : с.. !у б о в е,' 

" ; 
;;;;;; ;;:;;;fu с ь ка о б л.

Y":"дослiдження:навtоiовiан'iсmliZ;;;;;5.i.'о"iii|ii

!У:::"у:::::^:.!:4эO:к!iвсu*,ообп.,п"рi;,;;-х,;;,r;;:;:;т:,с.Переяславське, вул. Прuвокзалtьна, б. 2.

*т:,:::":тп"Й-"рl*у ; ;;b;|u,opi,o, 1 9. I 0. 2 0 2 2 р.

Ж::;:y,":J,},9:.u-r,,",::y"-,ry-ia;";;;;;,;;;.;'-r'r-roorKcaHimapHo-мiкробiолоziчнай конmроль якосmi паmно't воOu>, мв M2285-8I

видачi аналi:зу к20> жовтня 2022 р.

Ns
п/п

показники l.{опустимi piBHi
по НЩ

Фактичне
значення

Вiдмiтка про
вiдповiднiсть

l Загальне ЙБобrе чrа]о
при t:37ОС, КУО/смЗ до l00 20 Вiдповiдас

2 Бактерii .рупЙ пЙЙ*о"rх
паличок (колiформнi
бактерii),
в l00 смз

Не допускаеться Не видiлено Вiдповiдас

J

E.coli, в l00 см3 Не попчск Не видiлено Вiдповiдас4
Ентерококи, в l00 смЗ Не лопчс Не видiлено Вiдповiдае5 Патогеннi м iкроор.анiзми
(в т. ч. сальмонели), в l
дм'

Не допускаеться Не видiлено Вiдповiдае

ffi
:,flкпГ
ъi{

R;

]1lцv"u* лабораторii'
(посада. пiлпис, прiзвище та iнiцББ

!иректор ТОВ <!овкiлля>
(посада пtдпис. прiзвишrе та iнiцiали)

.А. !ерман

В.В. [ишкант

1.

2.
aJ.

4.
ý

б.

7.


