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звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсаьно - лабораmорнttх вlu,лiрювань поксlзнuкiв ctotady mq власmuвосmей

проб Bodu, на мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi'воd

колоdязя с. Кулябiвка Яеоmuнськоео району kui:Bcbkoi обласmi dля Сп Тов книви пЕрЕяслдвщиниll
свuноко]иплексу lФl0 вidповidно do звimу з оцiнкu BlLrluТy на dовкiлля

1. зАгАльнА чАстинА
меmа: провеdення iнсmрулtенmально-лабораmорнuх вuл4iрювань

покQзнuкiв склаdу mа власmuвосmей проб воdu, rta Jчtiкробiолоziчнuй конmроль

якосmi пumно| воdu з колоdжя с. Кулябiвка Яеоmuнськоzо району kuiBcbkoi'

обласmi.

BidoMocmi щоdо суб' екmа zоспоОарювання

Повне найменування головного
пiдприсмства
(юридичноi особи)

сшльнЕ УKPAIHCЬKO_
вЕликоБриl,АнсъкЕ товАриство з
ОБМЕЖЕНОЮ В IДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"нивА шрЕяслАвщини>

Коротне найменування
головного п iдприемства

СП ТОВ "Ниваl Персlяславщиниll

ЮридичrIа адреса 08420, КиiЪська область, Перяслав-
Хмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокз€шьн а, бу л. 2
Тел: * 38 04567 28]r 92, +38 044 585 27 97,
E-m?il : info@niva-sa. соm. uа

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з еДРПОУ (або
iдентифiкацiйний номер за
дрФо)

25564|75

Посада, IIIБ керiвника головного
пiдприсмства, тел. Щиректор - Шаiкель Вiталiй
Назва виду економiчноi
дiяльностi об'екта за КВЕД (код
видiв економiчноi дiяльностi
згiдно iз загальним
класифiкатором видiв
економiчноi дiяльностi)

Кол КВЕЩ 01.11 Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол КВЕ.Щ 01.46 Розведення свиней;
Кол КВЕ.Щ 01.6l Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Кол КВЕ.Щ 01,.62 Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол КВЕ,Щ 0З.I2 Прiсноводне риба;lьство;
Кол КВЕЩ 0З.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Код КВЕ.Щ l0.1l Виробництво м'яса;
Кол КВЕ.Щ l0.13 Виробництво м'ясних продуктiв;
Кол КВЕ,Щ 10.4l Виробництво олiТ та тваринних
жирiв;
Код КВЕЩ 10.9l Виробництво готових KopMiB для
тварин, що угримуються на фермах;



звIт резульmаmiв провеdення iнсmрулlенmqllьно - лабораmорнчх вttл.tiрювань показнuкiв c*ady mа власmuвосmей

проб Bodu, на мiкробiолоеiчнuй конmроль якосплi пumноi Bod
КОЛОdЯЗЯ С. Кулябiвка Яеоmuнськоео району Кuiвськоi обласmi dля сп тов (ниви пЕрЕяслдвщини))

свuнокомllлексу Ml0 вidповidно do звimу з оцiнкч BruluBy на dовкL,tля

Вuмiрювання провеdенi

Кол КВЕ! 46.2 l Оптова торгiЫ
необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин;
Кол КВЕЩ 46.З2 Оптова торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами;
Кол КВЕЩ 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;
Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в
неспецiа.пiзованих магазинilх переважно
продуктilми харчування, напоями та тютюновими
виробаrrли;
Код КВЕД 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiалiзованих
магtвинах;
Код КВЕД 52.10 Складське господаротво;
Кол КВЕ,.Щ 70.22 Консультування з питань
комерцiйноi дiяльностi й керування;
Код КВЕЩ 4|.20 Будiвництво житлових i
нежитлових

Вiдповiдальна особа за ОНС смашна Тетяна
Тел. (050) 381-60-49

В имiрюв€шьною екологiчною
лабораторiсю

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПЛЮС)

Юр. адре са 21029, Вiнницька область
м. Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе, буд.
105-Б, коп.3, оф.702
тел.:0967718041
код Сдрпоу 40568833
IПН:405688зз

Реестрацiйне свiдоцтво на розробку
документiв, що обцрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiй та громадян - суб'сктiв
пiдприемницькоТ дiял bHocTi.

Внесено до Перелiку установ, органiзацй
та закладiв, якi здiЙснюють розробку
документiв, що обlрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiЙ та громадян суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди N925 16-1415205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дii: до |6.09.2025 р.
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Свiдоцтво про атестацiю Jф0065/20 вliд 22,10.2020 р.
Видане ,ЩП <В iннищястандартметрологiя))

Прiзвища вiдповiдzuIьних виконавцiв Начальник лабораторii - Щовбиус I.C.

ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmруменmсцьно - лабораmорнttх вutliрювань поксlзнuкiв склаdу mа власmuвосmеЙ

проб воdu, на мiкробiолоеiчнuЙ конmроль якосmi пumноi'воd

колоdжя с. Кулябiвка Яеоmuнськоzо району KuiBcbKoi обласmi dля СП ТОВ кНИВИ ПЕРЕЯСЛДВЩИНИл

2. УIИОВИ I}ИКОНАННЯ ВIДБОРУ ПРОБ ТА ВИМIРIОВАНЪ

Прlи виконаннi вимiрювань дотримуються таких умов:

- теNlпература повiтря в примiщеннi (20+2)'С;

- атмосферниЙ тиск вiд бЗ0 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;

вiдносна вологiсть повiтря (за температури 25 "С) не бiльше 80 %;

напруга в електричнiЙ мережi (220!20) В за частоти струму (50t1) Гч.

3. нормАтивнА тА мЕтодичнА,цокумЕнтАцtя

В данiй роботi використовув€tлись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- IнструкцiI по експлуатацii засобiв вимiрювальноТ технiки (ЗВТ) та

випробовува_п ьного обладнання (В О);

<<.Щержавнi caHiTapHi норми та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноТ,

призначеноi для споживання людиною" (,ЩСанПiН 2.2.4-1.7 1- 1 0);

ДСТУ ГОСТ 27384:2005. Вода. Норми похибок вимiрювань пок€вникiв

складу i властивостей;

МВВ J\b 08|l|2-0З17-06 Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

виконаннrI вимiрювань водневого пок€ц}ника (рН) електрометричним

методом;

МВВ Ns 08Ll1'2-0644-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоi концентрацiТ масовоТ концентрацiТ кальцiю

та магнiю титрометричним методом));

4



ЗВIТ резульmаmiв провеdення iнсmрул,tенmсшьно - лабораmорнчх BltJy|ipюBaлb поксl:!нltкiв склаdу mа власmuвосmей

проб воdu, на мiкробiолоеiчнuй конrпроль якосmi пumноi.воd
колоdязя с. Кулябiвка Яzоmuнськоео району Кuiвськоi,обласmi dля Сп тов <ниви пЕрЕяслдВЩИНЬ)

свltнокомплексу tФl0 вidповidно dо звimу з оцiнкu вплuву на dовкiлля

- мвВ Jt 08|l|2-0l77-05 ((ПоВерхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика
виконання вимiрювань масовоi концентрацii сульфатiв титриметричним

методом);

- мвВ ль 081112,065З-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконання вимiрювань масовоi концентрацii хлоридiв титриметричним
методом);

- мвВ Jt 081112,0106-03 ((Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика
виконання вимiрювань масовоi концентрацii амонiй-iонiв

фотоколориметричним методом з реактивом l1еслера>;

- МВВ JS 081112-0651-09 <Води зворотнi,

виконання вимiрювань масовоТ

фотоколориметричним методом) ;

- МВВ J\b 081/12-02З6-09 <Води зворотнi,

виконання вимiрювань масовоi

фотоколориме,гричним методом)) ;

- Iнструкцiя. СпектрофотометрDR-2800;

Iнструкцiя. Sension 1;

кнД 2|1.I.4.0з9,95. Методика гравiметричного визначення завислих
(суспензованих) речовин в природних i стiчних водах.

4. МЕТОДИКА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ АНАЛIЗIВ

При вiдборi проб води з вiдкритоi водоЙми чи колодязя вимiрюють iT

температуру за допомогою спецiапьного термометра (мал. 16.1.) або

хiмiчного термометра, резервуар якого обгорнений марлевим бинтом
шарiв. Температуру визначають безпосередньо у джерелi води.

опускають у воду на 5-8 хв., цотiм швидко витягають i знiмають
температури води.

поверхневi, пiдземнi. Методика

концентрацii HiTpaT-ioHiB

поверхневi, пiдземнi. Методика

концентрацiI нiтрит-iонiв

звичайного

в декiлька

Термометр

пок€вники



звIт резульmаmiв провеdення iнсmрул,tенmсшьно - лабораmорнtм вuмiрювань показнuкiв склоёу mа власmuвосmей

проб Bodu, на л,tiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi'воd
колоdязя с. Кулябiвка Яеоmuнськоео району Кui|вськоi,обласmi dля Сп ТоВ кНИВи пЕрЕяслдВЩИНИ))
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Мал. 16.1. Терлtо]йеmр dля вutиiрювання mеJипераmурu воdu в воdоЙ.л4ах,

колоdязях (а), баmоллеmрu dля вidбору lхроб воdu на аналiз (б).

вiдбiр проб води з вiдкритих водойм та колодязiв проводиться за

ДОПОМОГОЮ баТОМеТРiВ Рiзних конструкцiй, якi забезпечуються подвiйним

шпагатом: для опускання приладу до заданоi глибини та для вiдкривання корка

судини на цiЙ глибинi (мал. lб.l-б).

!ля вiдбору проб води з проточних водойм (pika, струмок) сконструйовано

батометр з стабiлiзатором, який спрямовуе горловину судини протитечiI.

Пробу води з водопровiдного крану чи обладнаного каптажу вiдбирають:

о для бактерiологiчного аналiзу, пiсля попереднього обпалення

вихlдного отвору крана чи каптажу спиртовим факелом, спускання води з крана

протягом не менше 10 хвилин, у стерильну пляшку емнiстю 0,5 л, з ватно-

]иарлевим корком, оберненим зверху паперовим ]ковпаком. Щоб не замочити

ватно-марлевий корок, пляшку заповнюють примiром на три чвертi з тим, щоб
пiдкоркОм з€LlrиШилося 5-6 см повiтряного простору. Посул з ватно-марлевим

корком заздалегiдь стерилiзують у сушильнiй шафi при 1б00 С протягом години;

, для короткого санiтарно-хiмiчногоан€Lлiзу (органолецтичнi покЕlзники,

ocHoBHi пок€вники хiмiчного складу та пок€вники забруднення води) вiдбирають

до одного лiтра у хiмiчно-чистий посуд, попередньо сполоснувши його водою,

яку вiдбирають (для повного санiтарно-хiмiчного аналiзу вiдбирають 3-5 л води).

ffi
ffi

1&{

ffi
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колоdязя с Кулябiвка Яеоmuнськоzо району ;;:::::;:::;:: #;;;:;;:;;;;:;:;,;;,;
c'uHoKo*rule*cy Ml0 BidпoBidHo do звimу з оцiнкч вшuву на dовкiлляпiд час вiдбору проби складають супровiдний лист, в якому з€tзначають:ВИД, найменування, мiсцезнаходження, адресу джерела води (поверхневоi

водойми, артезiанськоi свердловини, шахтного колодязя, каптажу, водопровiдного
крану, водорозбiрноТ колонки); його стислу характеристику; стан погоди пiд часвiдборУ пробИ та протЯгом попереднiХ l0 днiв; причину i мету вiдбору проб(планове обстеження, нес,,риятлива епiдемiчна сиryацiя, скарги населення напогiршення органолептичних властивостей води); лабораторiя, В якунаправлЯстьсЯ проба; необхiдНий обсяг дослiджень (короткий, повний caHiTap'o-хiмiчний аналiз, бактерiологiчний аналiз, визначення патогеннихмiкроорганiзмiв); дату i час вiдбору проби; результати дослiджень, виконаних пiдчас вiдбору проби (температура); ким вiдiбрана проба (прiзвище, посада,

установа); пiдпис посадовот особи, яка вiдiбрала цю пробу.
проби повиннi бути доставленi в лабораторiю якомога швидше.БактерiоЛогiчнi дослiдження мЕtють бути розпочатi протягом 2 годин пiслявiдбору проби або за умов зберiгання у холодильнику при 1-8"С - не пiзнiше, нiжЧеРеЗ б ГОДИН' ФiЗИКО-ХiМiЧНИй аналiз проводять протягом 4 годин пiсля взяттяпроби або за умов зберiгання у холодилънику при 1-8оС - не пiзнiше, нiж через 48годин, При неможJIивостi проведення дослiджень в зазначенi термiни пробиповиннi бути законсервованi (kpiM проб для фiзико-органолептичних iбаКТеРiОЛОГiЧНИХ Дослiдженъ, а також визначення Бпк, якi обов,язково

ЗДiЙСНЮЮТЬ У НаВеДеНi ВИЩе термiни). Консервують проби 25 %розчином нzSоц з
РОЗРаХУНКУ 2 МЛ На 1 Л ВОДИ абО iНшим способом з€шежно вiд показникiв, якiбУду." визначатися.

{о вiдiбраноi проби додаютъ супровiдний бланк' у якому вк€tзують адреснiкоординати, вид джерела води, куди направляеться проба, мету аналiзу, дату i часвiдборУ проби' пiдпиС посадовОТ особи, яка вiдбИр€tла цю пробу.



звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсull)но , лабораmорнuх вu]уtiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей
проб Bodu, на мiкробiолоеi,цнuй конmроль якосmi пumноi'воd

колоdязя с, Кулябiвка Яеоmuнськоео району Кui|вськоi обласmi dля СП Т()В ((НИВИ пЕрЕяслдВIЦИНИ,)
свuноко^4плексу ]Фl0 вidповidно dо звimу з оцiнкч вruluву на dовкiлля

5. висновок

За результатами проведення iнструмент€lJIьно-лабораторних вимiрювань
показникiв складу та властивостей проб води води з 1олооязя с. Кулябiвка
яzоmuнськоzо району kutBcbkoi обласmJ перевищень нормативних показникiв
затверджених !ержавних санiтарних норм та правил <гiгiсlнiчнi вимоги до питнот
води призначеноi для споживання людиною> (ЩСанПiН 2.2.4-171-10) не
виявлено.

результати вимiрюваць представленнi в доllатках, в протоколi
проведення вимiрювань показникiв складу та властивостей проб води NьOбб-
9/22В вiд <<27>> квiтня 2022 року. Вiдповiдно до акту вiдбору проб вод вiд
20.04.2022 р. ЛЬOбб-9В. Протокол випробувань NЬOб6-1 3/22В вiд 21.04 .2022
року на мiкробiологiчний контроль якостi питноi води.
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санiтарно-промислова лабораторiя тов кflовкiлля>l
22500' Вiнницьr{а обл,, м,{IIдовеuь, вул. Вишнева, 26 IBAN UA27з5l005000002600l878 844775в Ат кукрсиББАнк)мФо 35lq05, код сДРПоу зsl jооrЕ-й"il:tоч,dочkil!а@й;il;й, 

тел. (097)-29_ l77-15,(0б8)-376-17-36

ПРоТокоЛ ВИПРоБУВднъ ЛЬ 0бб-t 3/22Ввiд 21 .04.2022 р.Мiкробiологiчний контроль якос:гi питноТ води

3::_l.:уВння зрirзка: Boda пumна iз tлахmноt крuнuцi
l'j:1'_1'1ЧОРУ 

ЗрiВка: с. Куллбiвка, Яzоmап"u*iй p-n, KaiBcbKa обл.
lir_"]" 

дос[lджен н.я: н о в id п о в id н ic mь [ С а н п iH z. i. l -i т t - t опаименуРання пiдпри€мства замовника: СП ТоВ <Нuва Переяаlавuluна>.Адреса зdмовника 08420, KutBcbKa обл., Перея*оr-Хоп*ьпацькuй р-н,сrПеоеяфавське, вул. Прuвокзаltьна, б. 2.

дт1:1fl*ення матерiалу в лабораторiю: 20.04.2022 р.пл на метод випробування: Меmоdачнi вказiвка t0.2.I-113-2005 <Санimарно-мiкrобiо!оziчнай конmроль якосmi паmноi Bodu>, МВ M2285-8t

l.
2,

J.

4.

5.

б.

7.

__]

]_11цх"u" лаборатор ii'
(посада. пiдпис, прiзвище та iнiчБи1

{иректор ТОВ кЩовкiлля>
(посада. пtлпис. прiзвище та iнiцiапи)

Щата видачi аналiзу K2l > квiтня 2О22 р.

,.Щерман

.Щишкант

м
пlп

показники Щогryстимiрiвнi
по НД

Фактичне
значення

Вiдмiтка про
вiдповiднiсть

1 Загалr
при t=

|не мiкробне число
|37'с, куо/смз до l00 26 Вiдповiдас

2 Бактеtr
па_пич(

бактер
в l00 <

[ii групи к"r*Б""х
Рк (колiформнi

iii),
[м3

Не доггlrскасться Не видiлено Вiдповiдас

J

4

-:
)

E.coli в l00 смз Не допускаеться Не випi вiдповiдас

Enr.pJ*onr, в l00 смЗ Не допускаеться Не випi Вiдповiдасl lатоге
(в т. ч.

дмз

|HHl мlкроорганiзми
l сальмонели), в 1 Не допускаеться Не видiлено вiдповiдае


