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звIт резульmаmiв провеdення iнсmруменmсuьно - лабораmорнtм вtuлiрювань поксlзнuкiв склаdу mа масmuвосmей
проб Bodu, на мiкробiолоеiчнuй конmроль якосmi пumноi воdu з колоdязя с. Дубове Броварськоео (кол.Барutuiвськоzо

р-ну) району KuiBcbKoi обласmi dля СП ТоВ кНИВИ пЕрЕяслдвщинЬ свlлнокомllлексу tФ10 вidповidно dо звimу

з оцiнкu вплuву на dовкiлля

1. зАгАльнА чАстинА
меmа: провеdення iнсmруменmально-лабораmорнtlх вLt-п1iрювань

поксвнuкiв склаdу mа власmuвосmей проб воdu, на л4iкробiолоziчнuй конmроль

якосmi пumноi воdu з колоdязя с, Щубове БроварськоZо (кол. Барuuлiвськоzо р-ну)
раЙс,ну KulBcbKoi обласmi.

BidoMocmi u4оdо qlб' екmа 2оспоОар ювання

Повне найменування головного
пi,цприемства
(юридичноi особи)

CшJIЬHE УKPAIHCЬKO-
ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВАРИСТВ О З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJЬНIСТЮ
"НИВА ПЕРЕЯСJIАВЩИНИ)

Коротне найменування
го повного пiдприсмства

СП ТОВ "Нива Переяславщиниll

Юридична адреса 08420, КиIвська область, Перяслав-
}lмельницький район, с. Переяславське,
вул. Привокзапьн а, бул. 2
Т'ел: * з8 04567 2 8| 92, +38 044 585 27 97,
E,-mail : info(@niva- sa. соm.uа

Iдентифiкацiйний код суб'екта
господарювання з еДРПОУ (або
iдс:нтифiкацiйний номер за
дрФо)

25564|75

Псlсада, ШБ керiвника головного
пiлприемства, тел. ![иректор - Шакель Вiталiй
Назва виду економiчноТ
дiяльностi об'екта за КВЕД (код
ви,цiв економiчноI дiяльностi
згiдно iз загальним
клilсифiкатором видiв
екrэномiчноi дiяльностi)

Код КВЕЩ 01.1l Вирощування зернових культур
(KpiM рису), бобових культур i насiння олiйних
культур (основний);
Кол КВЕЩ 01.46 Розведення свиней;
Код КВЕД 01.61 Щопомiжна дiяльнiсть у
рослинництвi;
Кол КВЕ! 0|.62.Щопомiжна дiяльнiсть у
тваринництвi;
Кол КВЕЩ 03.12 Прiсноводне рибальство;
Кол КВЕЩ 03.22 Прiсноводне рибництво
(аквакультура);
Кол КВЕЩ 10.1l Виробництво м'яса;
Код КВЕ! 10.1З Виробництво м'ясних продуктiв;
Код КВЕД l0.4l Виробництво олiТ та тваринних
жирiв;
Код КВЕЩ l0.9l Виробництво готових KopMiB для
тварин, що угримуються на фермах;
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Р-Н) РаЙОНУ KuiBcbKot ОбЛаСmi dЛЯ СП ТОВ КНИВИ ПЕРЕЯСJIАВцIиниD свuнокомrutекq/ Ns10 вidповidно dо звimу

з оцiнкu BluluBy на dовкiлля

тварин;
Код КВЕД 46.32 Оптова торгiвля м'ясом i
мkсними продуктап4и;
Код КВЕД 46.90 Неспецiа_rriзована оптова
торгiвля;
Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в
неспецiа-гliзованих магilзинzж переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
Кол КВЕ.Щ 47.22 Роздрiбна торгiвля м'ясом i
м'ясними продуктами в спецiалiзованих
магазинarх;
КОЛ КВЕ.Щ 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань
коlиерцiйноi дiяльностi й керування;
Код КВЕД 41.20 Будiвництuо 

".".nour* i
не;,киТлоВиХ

В iд,повiдаJIьна особ;l;бНС сп,rашна Тетяна
Т.д. (050) 381-60-49

Вuлiрювання провеdенi

ТОВ (ДОЗВIЛ ЕКО ПJПОЬ

Юр. uдр. са: 2lО29,Вiнницька область
1л, |1нниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.
l05-Б, коп.3, оф.7О2
тел.:096771804l
код Сдрпоу 405б8833
IПН:4056883з

Реестрацiйне свiдоцтво 
"u роrроб*у

документiв, що обцрунтовують обсяги
викидiв для пiдпри€мств, установ,
органi:lацiЙ та |ромадян - суб'сктiв
пiдпри емницькоi дiяльностi.

та закладiв, якi здiйснюютъ розробку
документiв, що обГрунтовують обсяги
викидiв для пiдприемств, установ,
органiзацiЙ та |ромадян суб'ектiв
пiдприемницькоi дiяльностi.

Лист Мiнприроди М25 /6-|4/5205-20 вiд
16.09.2020

TepMiH дii: до 16.09.2025 р.
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проб воdu, на мiкробiолоziчнuй конlпроль якосmi пumно| BoOu з колоdязя с. ,Щубове Броварськоео (кол.Барuшiвськоео
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2. умови виконАння вIlцБору проБ тА вимIрювАнь
при виконаннi вимiрювань до:гримутоться таких умов:

температура повiтря в примiщеннi (20+2) "С;

- атмосферний тиск вiд бЗ0 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.;
- вiдносна вологiсть повiтря (за температури25 оС) не бiльше 80 Yо;

- напруГа в елекТричнiЙ мережi (220!20) В за частоти струму (50t1) Гц.

3. НОРМАТИВНА ТА IИЕТОДИ}IНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
в данiй роботi використовувапись наступнi законодавчi та нормативнi

документи:

- Iнструкцiт по експлуатацii засобiв вимiрювальноi технiки (звт) та
випробовув€Lльного обладнання (]ВО);

- <Державнi caHiTapHi норми та правила "Гiгiенiчнi вимоги до води питноf,
призначеноi для споживання людиною'' (!СанПiН 2.2.4-|7 1- 1 0);

- дстУ госТ 27З84:2005. Вода. Норми похибок вимiрювань показникiв
складу i властивостей;

- мвВ Jt 081112-0з17-06 Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика
виконаннrI вимiрювань водневого покчlзника Фн) електрометричним
методом;

- мвВ м 081/12-0644,09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика
виконаннrI вимiрювань масовоi концентрацii масовоi концентрацii кальцiю
та магнiю титрометричним методом));

з оцiнкu вruruву на dовкiлля

Свiдоцтво про атестацiю J\b0062/2023 вiд 20.10.202З
{П <В iнницястандартметрологiя>>

Прiзвища вiдповiдzlльних u"*о"uuцЬ Начальник лабораторii - Доuб"ус t.C.

Вид:rне
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ЗВI'Г Резульmаmiв провеdення iнсmру-uенmсшьно - лабораmорнuх вttл,tiрювань показнuкiв склаdу mа власmuвосmей

ПРОб Bodu, на,tliкробiолоеiчнuЙ конmроль якосmi пumно| воdu з колоdязя с. ,Щубове Броварськоzо (кол.Барuutiвськоzо

Р-НУ) pаЙОнУ Кutвськоi'обласmi dля СП ТОВ <НИВИ ПЕРЕЯСЛДВЩИНЬ) свuнокомшексу Ml0 BidпoBidHo do звimу

з оцiнкu вплuву на dовкiлля

- МВВ Ns 081'l|2-0177-05 <Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

Виконання вимiрювань MacoBoi концентрацii сульфатiв титриметричним

методом);

- МВВ J\b 08l'l|2-065З-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

ВиКОнання вимiрювань масово[ концентрацii хлоридiв титриметричним

методом>;

- МВВ }ф 08l/12-0\06-03 <Поверхневi, пiдземнi та зворотнi води. Методика

ВИКОНання вимiрювань MacoBoi концентрацiТ амонiй-iонiв

фотоколориметричним методом з реактивом Неслерa>;

- МВВ М 08Il|2-0651-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоI концентрацii HiTpaT-ioHiB

фотоколориметричним методом) ;

- МВВ J\b 081l|2-02З6-09 <Води зворотнi, поверхневi, пiдземнi. Методика

виконання вимiрювань масовоТ концентрацii нiтрит-iонiв

фотоколориметричниN( методом) ;

- Iнструкцiя. Спектрофотометр DF1-2800;

Iнструкцiя. Sension 1;

К}Ц 2||.|.4.039-95. Методика гравiметричного визначення завислих

(суспензованих) речовин в природних i стiчних водах.

4. IUЕТОДИКА ВIДБОРУ ПРОБ ВОДИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ
АнАлIзIв

ПР" ВiДбОрi проб води з вiдкtrlитоТ водойми чи колодязя вимiрюють iT

ТеМПеРаТУРУ За ДОПОМоГою спецiапьного термометра (мал. 16.1.) або звичайного

хiмiч:ного термометра, резервуар якогrэ обгорнений марлевим бинтом в декiлька

шарi,в. Температуру визначають безiпосередньо у джерелi води. Термометр



ЗВIТ резульmапiв провеdення iнсmруменmсаьно - лабораmорнш вtutliрювань поксlзнuкiв склаdу mа ыtаспuвосmей

ПРоб Bodu, на мiкробiолоеiчнuЙ конлпроль якосmi пumноt воdu з колоdязя с. ,Щубове Броварськоео (кол.Барuчtiвськоео

р-ну) раilону KuiBcbKoi обласmi dля СП ТОВ кНИВИ ПЕРЕЯСJIДВЩИНИл свuнокомru.екq) NglO вidповidно do звimу

з оцiнкч вплuву на dовкitutя

опуск€tють у воду на 5-8 хв., потiм швидко витягають i знiмають показники

температури води.

Мал. ] б. l. Термомеmр dля вu]rtiрювання

6

mемпераmурu воdu в воdоймах,

ffi

ffi

колоdжях (а), баmолtеmрu dля вidбору проб воdu на аналiз (б).

вiдбiр проб води з вiдкри,гих водойм та колодязiв проводиться за

ДоПомогоЮ батометрiв рiзних коIrструкцiЙ, якi забезпечуються подвiйним

ШпаГаТоМ: Для опускання приладу дrэ заданоТ глибини та для вiдкривання корка

судини на цiй глибинi (мал. 1б.l-б).

Щля вiдбору проб води з протс|чних водойм (piKa, струмок) сконструйовано

батометр з стабiлiзатором, який спря}довуе горловину судини протитечiТ.

Пробу води з водопровiдного r(paнy чи обладнаного каптажу вiдбирають:

о для бактерiологiчного ан€Lпiзу, пiсля попереднього обпалення

вихiдного отвору крана чи каптажу (]пиртовим факелом, спускання води з крана

протягом не менше l0 хвилин, у стерильну пляшку €мнiстю 0,5 л, з ватно-

Марлевим корком, оберненим зверху паперовим ковпаком. IЦоб не замочити

ват-но-марлевиЙ корок, пляшку заповнюють примiром на три чвертi з тим, щоб

пiдкорком заtпишилося 5-6 см повiтряного простору. Посуд з ватно-марлевим

корком заздалегiдь стерилiзують у сушильнiЙ шафi при 1600 С протягом години;

6
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з оцiнкu вruшву на dовкlпля

' ДЛЯ КОРОТКОГО СаНiТаРНО-Хiмiчногоан€lлiзу (органолептичнi пок€lзники,

ocнot}Hi показники хiмiчного складу Tat пок€lзники забруднення води) вiдбирають

до оДного лiтра у хiмiчно-чистий посуд, попередньо сполоснувши його водою,
яку вiдбирають (для повного санiтарно-хiмiчного аналiзу вiдбирають з-5 л води).

пiд час вiдбору проби складають супровiдний лист, в якому зазначають:

ВИД, наЙменування, мiсцезнаходженl{я, адресу джерела води (поверхневоТ

водоiiми, артезiанськоi свердловини, шitхтного колодязя, каптажу, водопровiдного
крану,, водорозбiрноi колонки); Його сl]ислу характеристику; стан погоди пiд час
вiдбору проби та протягом попереднiх 10 днiв; причину i мету вiдбору проб
(планове обстеження, несприятлива епiдемiчна ситуацiя, скарги населення на
погiр]пення органолептичних власr:ивостей води); лабораторiя, в яку
направляеться проба; необхiдний обсяг,дослiджень (короткий, повний caцiTapцo-

аналiз, бактерiологiчний аналiз, визначення патогенних
мiкроорганiзмiв); дату i час вiдбору проби; результати дослiджень, виконаних пiд
час вiдбору проби (температура); ким вiдiбрана проба (прiзвище, посада,

устанOва); пiдпис посадовоТ особи, яка вiдiбрала цю пробу.

проби повиннi бути доставленi в лабораторiю якомога швидше.
БактерiоЛогiчнi дослiдження мають бути розпочатi протягом 2 годин пiсля
вiдбоllу проби або за умов зберiгання у холодильнику при 1-8оС - не пiзнiше, нiж
ЧеРеЗ б ГОДИН. ФiЗИКО-ХiМiчний аналiз проводять протягом 4 годин пiсля взяття
проби або за умов зберiгання у холодильнику при 1-8оС - не пiзнiше, нiж через 48

годин, Пр" неможливостi проведення дослiджень в з€вначенi термiни проби
повиннi бути законсервованi (kpiM проб для фiзико-органолептичних i
бактеlliологiчних дослiджень, а так()ж визначення Бпк, якi обов'язково
ЗДiЙСН,ЮЮТЬ У НаВеДенi вище термiни). К.онсервують проби 25 %розчином H2Soa з

РОЗРаХУНКУ 2 МЛ На 1 Л ВОДИ абО iншlам способом зuшежно вiд показникiв, якi
будутr, визначатися.
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з оцiнкu вruluву на dовкLцля

що вiдiбранот проби додають с]/провiдний бланк, у якому вк€вують адреснi

координати, вид джерела води, куди направля€ться проба, мету аналiзу, дату i час

вiдбору проби, пiдпис посадовот особи, яка вiдбирала цю пробу.

5. висновок

За результатами проведення iLнструментаJIьно-лабораторних вимiрювань

показникiв складу та властивостей проб води води з колооязя с. fубове
БроварсЬкоzо (коЛ. Барutuiвсl,ко?о Р-,цt) роЙоIry Кuiвськоi обласmi перевищень

норNIативних показникiв затверджених Щержавних санiтарних норм та правил

<Гiгiенiчнi вимоги до питноi води призначеноI для споживання людиною))

(ЩСанПiН 2.2.4-|71- 10) не виявлено.

РеЗУЛЬТаТИ Вимiрювань представленнi в додатках, в протоколi
проведення вимiрювань показникiв склаДу та вJIастивостей проб води льlб5_
7l23B вiд <<27>> жовтнЯ 2023 року. Протокол випробувань л}lб5_3/23В вИ
24.10.2023 року на мiкробiологiчниЙ контроль якостi питноi води.
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Санiтарно-промислова лабораторiя тоВ <<Щовкiлля>>
2l007, Вiнницькаобл., м. Вiнниця, вул. Батозька, l IBAN UA2735l005000002600l878844775B Ат <укрсиББАнк)МФО 35l005, КОЛ €iЩРПОУ 39l30652. E-mail:tov.dovkillya@gmail.com, тел. (097) -29-177-15,(068) _з76-17-зб

протокол J\lb16 5-7 l23B
вимiрювань показникiв склаДУ та властивостей проб води

вiд <27> жовтня 2023
в iTa исJIо торiя Т <Довкiл

(назва аналiтпiдрозлiлу)

iю J\b 0 2Bi LIи н 7.04.202
ькии ],1.1ии центр стан ифi

(дата. назва органу з акредитацiТ)
проведено вимiрювання показникiв складу та властивостей пiдземних вод

для: СП ТОВ <<Нива П вщини>)
суб-гктагосполарювання 

1

КиТвська обл., Пе Хмельницький р-н. с. Пе л.П

вiлбiр проб проведено:
(м iсчезнахолження1

вiдбирання проб пiдземних вод;

- ДСТУ ISO 5667-2:200З. ЯКiСТЬ ВОДИ. Вiдбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методiв
вiдбирання проб.

2, Вимiрювання проведенi вiдповiдно до методик виконання вимiрювань (далi - мвв),
допуrценИх до викОристаннЯ та наведеНих у <ПерелiкУ методик виконання вимiрювань (визначень)

стання
(назва, вiдомостi про затвердження)

(да-,ri - Перелiк). Шифри застосованих МВВ за Перелiком наводяться
вимiрювань>;

мвв, що не увiйшли до Перелiку:
(назва, вiломtrстi про затверлrкення)

3, При виконаннi застосованi TaKi ocHoBHi засоби вимiрювальноi технiки (ЗВТ):
СпектDофотометDи DR-2800: атомно-абсорбцiйний-АА8500: фотометр фотоелектоичний КФК-з;

в роздiлi б <результати

ВЛР- 200; ioHoMip KSension1>; конд
(назва. тип. заводськиii номер. вiломостi про повiрк1)

KSension5>.

4. IнфорМацiя про державну повiрку: II квартап 2023 року.
5.Назва документа, що регламентус HopMoBaHi ."u.r""rш BMicTy показникiв, що наведенi в

роздiлi 6.
5.1.1..Щержавнi caHiTapHi норми та правила <Гiгiснiчнi вимоги до води питноi, призначеноi

для споживання людиною)) (!СанПiН 2,2.4-|7|-|0), з колодязiв та каптажiв джерел.

200:

Стор.1, всього стор.2
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Санiтарно-промислова лабораторiя ТОВ <<Щовкiлля>>
2l007, ВiНницька обл., м. Вiнниця, вул. Батозька, l II}AN UА27З5l005000002600l8788447,75 в дт кукрсиББднк)

МФО 35l005, код СflРПОУ З9lЗ0652, E-maiI: tov,dovkiIlya@gmail.com, тел. (097)-29- l'l'7-15, (06s)_з76_17-36

Свiдоцтво про атестацiю }lЪ 0065/2022
вiд26.|2.22 р. чинне до 27.04.2024 р.,
видане Дп <вiнницький на)rково-виробничий
ЦеНтр стандартизацii. метрологiТ та сертифiкацii>

ПРоТокоЛ ВиПРоБУВАнЬ ЛЬlб5-3/23В вiд 24.10.2023 р.
Мiкробiологiчний контроль якостi питноТ води

1. Найменування зразка Boda пumна iз ulaxmHot крuнuцi
2. Мiсце вiдбору зрiвка: с. fубове, Броварськай р-н, Кu'iвська обл.
3. Мета дослiдження: на вidповidнiсmь fСанПiН 2.2.4-171-10
1. НайменуВання пiдпРисмства замовника: СП ТоВ <Нава ПереяславIцuнаD.
5. Адреса замовника 08420, Кutвська обл., Переяслав-Хмельнuцькай р-н,

с. П ереяславс ьке, вул. Пр uв о кз альн а, 2.
б. !ата надходження MaTepia,ry в лабораторtю: 23.10.2023 р.
7. Н! На МеТод випробуваlння Меmоduчнi вказiвкч I0.2.l-tI3-2005 <Санimарно-

,uiкробiолоziчнuй конmроль якосmi пumноt Boda>, МВ JtГр2285-81

лъ
пlп

гlоказtrики !опустимi piBHi
по Н.Щ

Фактичне
значення

Вiдмiтка про
вiдповiднiсть

l Загальне мiкробне число
при t:З7ОС, КУО/смЗ до l00 2в Вiдповiдас

2 БактерiТ групи кишкових
пrlJlичок (колiформнi
бактерiТ),
в l00 см3

Не допускаеться Не видiлено Вiдповiдае

_)

E.coli, в l00 смз Не допускасться Не видiлено Вiдповiдас
4

Ентерококи, в l00 смЗ Не допускасться Не видiлено Вiдповiдас
5 Патогеннi мiкроорганiзми

(в т. ч. сальмонели), в l
дмз

Не допускасться Не видiлено Вiдповiдас

.Щата видачi аналiзу к24> жовтня 202З р.

Завiдувач лабораторii' !ерман

!ишкант

(посадц пlдпис, прi

Щиректор ТОВ <flовкiлля>
(посада, пiдпис, прi


